
ルセンティス　適正使用

ルセンティス

投与前の準備について

適用上の注意

ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL

（1）投与経路 本剤は硝子体内にのみ投与すること。

（2）投与前
1）本剤は、注射前に未開封の状態で室温に戻すこと。室温に放置した時間が24時間を超えないように使用すること。
2）薬液に不溶性微粒子、濁り又は変色を認めた場合には使用しないこと。
3）ブリスター包装内は滅菌されているため、使用時まで開封しないこと。
4）ブリスター包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が認められる場合には使用しないこと。

（3）投与時 30ゲージの眼科用針を使用すること。

（4）使用方法 1）1シリンジは1回のみの使用とすること。
2）プレフィルドシリンジキットの使用方法（添付文書を参照ください）

準備

「ルセンティス®硝子体内注射用キット10mg/mL」には、プレフィルドシリンジキットが入っています。別途30ゲージの眼科用針をご用意ください。
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「ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL」は効能及び効果として未熟児網膜症は承認されていません。

ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL

（1）投与経路 本剤は硝子体内にのみ投与すること。

https://www.loadtest.pro.novartis.com/jp-ja/products/lucentis/document/


（2）投与前 1）本剤は、注射前に室温に戻すこと。
2）注射筒内に吸引した薬液に不溶性微粒子又は変色を認めた場合には使用しないこと。

（3）投与時 30ゲージの眼科用針を使用すること。

（4）使用方法 1）使用後の残液は微生物汚染のおそれがあるので、1バイアルは1回のみの使用とし、再使用しないこと。
2）硝子体内注射液の調製法（添付文書を参照ください）

準備

「ルセンティス®硝子体内注射液10mg/mL」製品中には、本剤（バイアル）と専用フィルター付き採液針（以下、採液針）が入っています。
製品の調製にあたっては、別途1mL注射筒と30ゲージの眼科用針をご用意ください。

Image

Image

弊社製品についてのお問い合わせ

お問い合わせ

Source URL: https://www.loadtest.pro.novartis.com/products/lucentis/point

https://www.loadtest.pro.novartis.com/jp-ja/products/lucentis/document/
https://www.novartis.com/jp-ja/contact/novartis-direct#-5341

